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ZP/17-2021/TP
Olecko dnia  2021-10-04

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 Część I

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym, bez negocjacji, pod nazwą: „Zakup, dostawa i instalacja aparatu ultrasonograficznego oraz dostawa holtera EKG na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku Sp. z. o. o”

Zamawiający – Olmedica w Olecku sp. z o. o., ul. Gołdapska , 19-400 Olecko, działając na podstawie 
art. 284 ust.2 stawy z dnia 11 września 2019 r.  – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), w związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania jak poniżej:
Pakiet II: Holter EKG
Holter Elektrokardiograf
Tabela B- Parametry techniczne
Pytanie nr 1
Pkt. 4 Częstotliwość próbkowania 2000Hz przy rozdzielczości zapisu 24 bity.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania 200 Hz przy rozdzielczości zapisu 12 bity?
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z częstotliwością próbkowania dla analizy stymulatorów 10000 Hz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3
Pkt. 5 Czas ciągłego zapisu przez okres 24 godzin, 48 godzin lub  7 dni.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z zapisem 3 kan. do 7 dni, 12 kan. do 2 dni?
W oferowanych, wysokiej klasy, rejestratorach można zadeklarować czas rejestracji aparatu.
Oczywiście zawsze operator może skrócić czas pracy, wyłączając zasilanie rejestratora.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4
Pkt. 9 Kolorowy wyświetlacz OLED w rejestratorze z podglądem sygnału EKG.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy rejestrator z wbudowanym w rejestrator monochromatycznym wyświetlaczem?
Odpowiedź: Zamawiający nie  dopuszcza. Wyświetlacz monochromatyczny ma obraz gorszej jakości- jest mniej wyraźny.

Pytanie nr 5
Pkt. 12 Zasilanie z 1 baterii AA lub akumulatorów AA.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy rejestrator z zasilanie w postaci 1 baterii AAA lub akumulatora AAA?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.


Pytanie nr 6
Pkt. 14 Wymiary: 76 x 72 x 23 mm (dł. x szer. x wys.) ± 10 mm.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy rejestrator o wymiarach 91x60x18 mm?
Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7
Pkt. 15 Funkcja oszczędności baterii.
Proszę o wyjaśnienie jakie funkcje oszczędności energii baterii lub akumulatorka Zamawiający ma na myśli?
Odpowiedź: Sprzęt będący przedmiotem zamówienia musi zużywać jak najmniej  energii elektrycznej.

Pytanie nr 8
Pkt. 17 Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z opcją dwukolorowej diody i sygnalizacją dźwiękową informująca o stanie rejestratora?
Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego.
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9
Pkt. 20 Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym.
Czy Zamawiający dopuści analizę zapisu EKG w trybie retrospektywnym, bez opcji prospektywnej?
W standardowej, ambulatoryjnej, analizie Holtera zapisów sygnału EKG powszechnie stosuje się tryb retrospektywny. Ten rodzaj analizy jest jednocześnie szybki i doskonały. Wystarczający do diagnostyki.
Tryb prospektywny wymaga znacznie więcej czasu i wiedzy operatora.
Ten rodzaj analizy najczęściej wykorzystywany jest przez wysoko wyspecjalizowane kliniki kardiologiczne do bardzo skomplikowanych przypadków medycznych.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający chce posiadać  jak najbardziej specjalistyczny sprzęt będący przedmiotem zamówienia, dla szybszej i pełniejszej diagnostyki pacjentów.

Pytanie nr 10
Pkt. 21 Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie.
Czy Zamawiający dopuści do przetargu system z możliwością wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST, Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie, bez IRR VT, IVR, R/T?
W oferowanym systemie dostępne są również inne typy arytmii: R-R, R-S, R-V, R-J, R-E, 
R-F, R-B.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11
Pkt. 25 Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV.
Czy Zamawiający dopuści system z możliwością analizy ST i HRV, w tym: ocena przemieszczenia i nachylenia ST z całego zapisu EKG niezależnie dla każdego kanału, możliwość zmiany kryteriów uniesienia/obniżenia ST i linii bazowej dla każdego kanału, bez prezentacji wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy w 3D?
Prezentacja wartości ST w 3D nie jest diagnostyczna.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12
Pkt. 30 Analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej graficznej.
Czy Zamawiający dopuści system z możliwością analizy odstępu QT z prezentacją wyników w formie tabelarycznej, bez graficznej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13
Pkt. 32 Wyposażenie: 
1) elektrody jednorazowe (minimum 50 szt.)
2) bateria alkaliczna typu AA (minimum 1 szt.)
3) karta microSDHC ( minimum 1 szt.)
4) 10-elektrodowy kabel EKG KRH-712 v.321 – rozmiar standard (minimum 1 szt.)
5) 7-elektrodowy kabel EKG KRH-703 (minimum 1 szt.)
6) jednorazowa torebka na rejestrator (minimum 10 szt.)
7) instrukcja użytkowania rejestratora
instrukcja użytkowania kabla EKG.
Czy Zamawiający dopuści system z bateria alkaliczną typu AAA, kartą SD 4GB na każdy rejestrator?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14
Dotyczy OPZ w Pakiecie nr 2 pkt.43 „Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia”
Czy Zamawiający dopuści do postępowania oferenta nie posiadającego autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego urządzenia, ale posiadającego autoryzację serwisową oferowanego urządzenia. Producent oferowanego przez nas holtera od kilku lat nie udziela autoryzacji na sprzedaż. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.
W przypadku, w którym Zamawiający w wyniku odpowiedzi dopuścił tolerancję np.: wymiarów, parametrów, wymaga wskazania w formularzach cenowych zaoferowanych przez Wykonawcę: wymiarów, parametrów itp. 
Zamawiający informuję, iż powyższe zmiany stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówień i będą wiążące przy składaniu ofert.
Powyższe zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z powyższym  Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3  przedłuża termin składania ofert do dnia 12.10.2021 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021r. o godzinie 11:00. W związku z powyższym przesunięciu ulegnie termin związania z ofertą do dnia 10.11.2021r.

ZATWIERDZAM

Prezes Zarządu Olmedica w Olecku Sp. z o.o.

/-/mgr Katarzyna Mróz
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Sporz. Urszula Kaliszuk
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